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Tisztelt Ajanlattevok!

Az Obuda-Békasmegyer Onkormanyzat, mint Ajanlatkéro altal ,,Rontgen gépek beszerzése és
az  lizembehelyezésiikhoz  sziikséges épitészeti  4talakitisok  Obuda-Békasmegyer
Onkorméanyzat fenntartasiban 4all6 Szent Margit Rendeléintézet részére” targyban, TED
2011/S 19-030353 szadmon inditott kodzbeszerzési eljardsban a Kbt. 56.§-dban foglaltak
alapjan Ajanlatkéré az alabbi kiegészit6 tajékoztatst nyujtja:

1. kérdés: A Tavvezérelt, fels6 csdves (OT) elrendezésii rontgenberendezéssel kapcsolatban a
kérdésiink a kovetkez6:

1. A Minimumkévetelmények kozott olvashatd:
"Nagyfelbontasu CCD Kamera képerdsitos TV lanc alkalmazasa esetén. Kérjiik megadni”

Egy sorral lejjebb: ”Detektor matrix nagysaga min 2600x2600 pixel flat panel detektor esetén.
Kérjiik megadni"

Els6 kérdéstink e két sor alapjan: Kérjiik megerésiteni, hogy vagy nagyfelbontasu CCD
kameraval ellatott képerdsités megoldast lehet ajanlani, vagy ehelyett minimum
2600x2600 pixeles flat paneles detektoros késziiléket.

Vélasz: A miszaki paraméterek szerint a CCD kameraval ellatott képerdsités megoldas is
megajanlhaté és min. 2600x2600 pixel felbontasu flat paneles detektorral szerelt atvilagitd
rontgen berendezés is megajanlhato.

2. kérdés: Masodik kérdésiink ugyanehhez a vélasztdshoz: A nagyfelbontasu képerdsitd
mindig 1024x1024 pixeles kameraval ellatott, tehat 1 Mpixeles felbontdssal rendelkezik.
Tudomasunk szerint az egyéb miiszaki feltételek mellett csak egy cég tudja teljesiteni a kiirast
ilyen megoldassal. A tobbi ajanlattev$ Flat panel detektoros megoldassal palyazhat, amely
minimum 2600x2600 pixeles felbontdsu, igy t6bb mint 6-szoros pixelszami a CCD-s
megoldassal szemben. Kérjiikk megadni, hogy miképpen kivanjik értékelni a magasabb
miiszaki tartalmat, mivel ilyen formdban a kiiras erésen versenykorlatozé.

Valasz: Az Ajanlatkérd elényben részesiti a flat panel detektorral szerelt megoldast, ezt
érvényesiti a pontozasban.



3. kérdés: Az iriszblende meglétének pontozésa. Az iriszblende csak az alacsonyabb értékii
képerdsités atvilagito- felvételi berendezésnél szokdsos eszkdz, mert a képerdsitd bemend
ernydje kerek, és felesleges lenne a pacienst a kerek mezén kiviili részekben besugarozni,
amikor ott iigysem keletkezik kép.

A magasabb értékii Flatpanelek négyszogletesek, ott keletkezik kép a kér alaki mezdn kiviil
is, és ezek a képrészek az orvos szamadra fontosak is. Tehat a flatpaneles késziilékeknél az
iriszblendének nincs értelme, és egy ajanlattevd kivételével nem is alkalmaz senki irisz
blendét.

Kérjiik megerdsiteni, hogy a fenti biralati szempont a gyengébb miiszaki tartalmu
eszkozt részesiti elényben.

Valasz: Az Ajanlatkér6 elonyben részesiti az iriszblendével szerelt megoldast.

4. kérdés: Beépitett CD vagy DVD archivalas lehetségének elbirdsa minimum feltételként.
Kérjiik megerésiteni, hogy a CD/DVD archivalist a berendezéshez kapcsolodéo PACS
rendszerben elegend6é megajanlani.

Viélasz: Az Ajanlatkérd minimumkovetelményként irja el a beépitett CD vagy DVD
archivalas lehetdségének meglétét az atvilagitd berendezés képfeldolgozo egységében.

5.kérdés a PACS-hoz: Az Onok altal emlitett bérelt vonalnak mi a feltdltési- és letdltési
sebessége?

Valasz: Jelen kozbeszerzési eljards nem terjed ki az intézmények kozotti haldzat
kapacitasanak ellenérzésére, fejlesztésére, igy a jelen ajanlattétel szempontjabol a bérelt vonal
felt6ltési- és letoltési sebessége nem relevans.
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