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meglévő állapot
M = 1 : 50

Budapest III. Vörösvári út 88-96.
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Jelmagyarázat:

BONTÁSI TERV - ALAPRAJZ
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meglévő, megmaradó falazat

bontandó falazat

bontandó nyílászáró

bontandó faltest nyílás részére
(névleges mérettel)

bontandó padlóburkolat

meglévő aljzatbetonban készítendő
horonymarás helye, bontható fedelű

kábelcsatorna számára,
200/60 és 100/60 mm méretű

É1 01 1141

A tervezési területen minden padló- és falburkolat bontandó!

KIVITELI TERV
2010. október

Megjegyzések:
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M10
SÖÉTKAMRA

mettlachi
9.62 m2

M08
ADMINISZTRÁCIÓ

mettlachi
13.79 m2

M18
RAKTÁR

mettlachi
1.99 m2

M20
ORVOSI SZOBA

pvc
14.01 m2

M07
WC / ZUH.
mettlachi
2.24 m2

M06
BÁRIUMKONYHA

mettlachi
7.05 m2

M01
VEGYSZ. RAK.

mettlachi
1.16 m2

M02
VETK.

mettlachi
1.17 m2

M03
VETK.

mettlachi
1.19 m2

M05
KÖZLEKEDŐ

pvc
4.04 m2
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bm.: 3.25

M19
FELVÉTELEZŐ

gumi
21.26 m2

BONTANDÓRABICFÖDÉM
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M17
VETK.

mettlachi
1.21 m2

M16
VETK.

mettlachi
1.20 m2
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M11
VETK.

mettlachi
1.20 m2
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M13
VETK.

mettlachi
1.20 m2

M12
VETK.

mettlachi
1.14 m2

álm. as.: 2.92
BONTANDÓ
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BONTANDÓ álm. as.: 2.92
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B BONTANDÓ 

BURKOLAT

ALJZATBETONIG
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BONTANDÓ  FELSŐ
ABLAKSZÁRNYAK

BONTANDÓ  FELSŐ
ABLAKSZÁRNYAK

M15
TARTÓZKODÓ

pvc
33.24 m2
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M04
ULTRAHANG

pvc
26.44 m2

M09
LELETEZŐ
mettlachi
10.55 m23.
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KAPCSOLÓ HELYIS.
mettlachi
3.80 m2

álm. as.: 2.92
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585 995 585 1.085 645

aljzattal szinelő, 10 cm vtg.
tömör beton gépalap részére
aljzatbontás

aljzattal szinelő, 10 cm vtg.
tömör beton gépalap részére
aljzatbontás

25
1.

55

aljzattal szinelő, 
10 cm vtg. tömör beton 
gépalap részére aljzatbontás

aljzatbontás a födém felső síkjáig!
(födémfeltárás, tervezői jóváhagyáshoz)1.235 20 5.645
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M15 HELYISÉGBEN A TERVEZETT FELVÉTELEZŐ GÉP
HELYÉN -A MEGLÉVŐ VASBETON FÖDÉMGERENDA 
TEHERBÍRÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN-, 
A JELÖLT HELYEN A PADLÓSZERKEZET A FÖDÉM
FELSŐ SÍKJÁIG BONTANDÓ!  A FELTÁRT SZERKEZET
MEGFELELŐSÉGÉRŐL (TERVEZŐI SZEMREVÉTELEZÉS UTÁN)
ÍRÁSOS TERVEZŐI JÓVÁHAGYÁS SZÜKSÉGES,
ENNEK HIÁNYÁBAN A BERENDEZÉST ELHELYEZNI, 
ILL. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁKAT MEGKEZDENI TILOS!
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