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Sonialvision Safire Il & 17 tipusu atvilagité berendezésre vonatkozé fodém terhelési adatok
-a szerkezet stlya: 1310 kg
- a szerkezet vibraci6jabél adédéan a valés terhelés: 1640 kg (1,25x1310 kg)
- az alaplemez teriilete: 0.68 m2
- a fddém teherbirdsa: 2,41 t/m2 kell, hogy legyen

JELMAGYARAZAT

Informatikal csatlakozé csoport
Tartaimaz:

- 1 db PC hélézati végpontot
- 1 db telefon csatlakozét
- 4 db féldelt hdlézati dugaszolé aljizatot

Kettbs informatikai csatiakozé csoport
Tartalmaz:

- 2 db PC hélézati végpontot
- 1 db telefon csatiakozét
- 8 db fdldelt hal6zati dugaszolé aljzatot

PACS hal6zati végpont

medikai hal6zatrdl (izemel

Kettds fdldelt dugaszol6 aljzat 230V, 10A

szerelési magassag: 1,4 m a tabla als6 éle

NAS5Q lefoly6 csatklakozas sal

MEGJEGYZES

Sugarmenet jelz6lampa. A hélézati eloszt6hoz kell vezetékezni.

J5"-0s hideg-, melegviz csatiakozés biztons4gi elzaréval
butorba épitett mosogatora szerelt kever6csaphoz

Koénydkkaros orvosi csapteleppel szerelt kézmos6

A rajzjelek melleti szam a szerelési magassagot jeldlik m-ben,
ahol nincs oft a szerelési magassag tetszbleges, illetve a jelmagyarazat szerinti.
A vizszintes mellvédcssatorna szerelési magassaga 0,80 m.
A szerelési magassag az adott szerelvény als6 élét jelenti.

Ki/be kapcsolé nyomégombot, (izemallapot jelzSlampét tartalmazé RKV tabla
Szerelési magassag: 1,4 m a tabla alsé éle

4 db fdldelt dugaszolé aljzatot, 2 db 10A-es kismegszakitét, levalaszté kapesolét,
(izemédllapot jelzdlampét tartalmaz6 RKYV tébla.
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WDK 40080 tipust figgSleges
PVC fall csatoma 85 cm-es
magasségtdl dimennyezet 5ié
Fiigg6leges BK 70/110-es PVC Villamos hél6zati betép: WDK 40060 tipusd figgleges Villamos halézati betap: velizetve, hizésmentesii
kabelcsatorna a padiécsatorna 3x400V+N+PE PVC fall csatoma a 3x400V+N+PE kenygellel eliétva. Ceatiakozik
és a hal6zati eloszt6 doboz 75kVA padiécaatoma és a hélzatl 105 kVA az dimennyezet magati
K6zt a halézat ellendllasa 0,12 ohm elosztd szekrény kiziit a hal6zat ellenallasa 0,12 ohm kébeltédicdhoz.
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FDR AcSelerate tipusu felvételi szerkezetre vonatkozé fodém terhelési adatok
(a talplemez mérete: 2x325x325 mm)
(a talplemez mérete: 448x314 mm)
(az alap mérete: 600x750 mm)

- a felvételi asztal siilya: 218 kg
- az 4ll6 Bucky sulya: 153 kg
- a vezérld szekrény silya: 150 kg
- a hosszanti sin silya: 2x30 kg
- a mennyezeti kocsi silya: 258 kg
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